STIEBER Bt.

Stieber Bt. Nyomas és homérséklet mérések
1181 Bp., Nyerges u. 6. Kalibralolaboratoriuma
Tel: 297-3130, 295-3642

Megrendelés szama: M 748/2013 Bizonyitvany szama: N 132/2013

KALIBRALASI BIZONYITVANY

Megnevezés: Gazveszély-jelz6 muszer
Tipusa: Honeywell H450EN
Gyari szama: 5040003522813
Azonositoszam: 3.

A megrendelo neve és cime: Honeywell Szabalyozastechnikai Kft.

1139 Budapest, Petnehazy u. 2-4.

A kalibralashoz alkalmazott hasznilati etalonok gydri szama, hitelesitési bizonyitvanyanak
szama és kelte:

MGH1794. GKL.Kbiz-191/2012, 2012.11.12: 0537A., GKL.Kbiz-160/2013. 2013.07.18:
Gazkeverd. Thermo Model 146. Gyari szam: 146-063-001. OMSZ 013/201 1

Mérési modszer: Ssszehasonlitas hiteles gaz etalonnal

A kornyezeti hoémérséklet: 25 °C
A 1égkori nyomas: 1010 hPa

A mérési eredmények:

NY25

Vizsgilati pontok | Mindésités
70 ppm (1-3 6ra) | Megfelelt
330 ppm (<3 perc) Megfelelt
500 ppm (<5 perc) | Megfelelt
A Kalibralas helye: 1181 Budapest. Nyerges u. 6. A bizonyitvany oldalainak szama: |
A kalibralas idépontja: 2013.07.31.
A bizonyitvany kiadasanak datuma: 2013.08.02. A bizonyitvany ki MBOQ‘q)
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A kalibralast végezte: Meizner Zsolt /ZM ................... Nyerges u. 6. /
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A jelen bizonyitvany csak teljes formajaban érvényes és masolhato, kivonatos mésolat csak a bizonyitvanyt kibocsato |

szervezet hozzajarulasaval készitheto.
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